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Resolución No 17120106-00 Acta No 1008/25109/2017 - ANEXO 0'1

II. - JUSTIFICACIóN

La instalación, mantenimiento preventivo, predictivo, correctivo, calibrac¡ón y posterior ajuste de los equipos biomédicos requiere el
conocimiento utilización y campo de aplicación de dichos equipos. Por eslo, se orientara al estudiante a tener conocimiento de los
métodos utilizados para la medición de presión, temperatura, flujo, principios básicos de hidráulica y termodinámica aplicados a la
biomedicina. Además de los principios de funcionamiento de equ¡pos como: autoclaves, estufas de esterilización, máquinas de
hemodiál¡sis, incubadoras y servocunas.

. - OBJETTVOS

1- Describir el proceso y los tipos de equipos de esterilización.
2- ldeñtiflcar equipos y tipos necesarios para la realización de hemodiálisis
3- ldentiflcar avances en el diseño y principios de funcionamiento de desfbriladores, incubadoras y servocunas
4- Describir el correcto funcionamiento de ¡os inskumentos de medición
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V.. GONTENIDO

5.1. U ni dades Progra m áticas
1 Marcapasos y otros estimuladores eléctricos
2 Desfibriladores.
3 Hemodiálisis.
4 Fototerapia.
5 UnidadElectroquirúrica(Eleckobisturis).
6 Bombas de infusión e infusor a jeringa.

7 Estufa de cultivo bacteriológica.
8 Estufa de esterilización y secado.
I lncubadoras.
10 Servocunas
11 Procesos de esterilización.
12 Autoclaves.

5.2. Desarrollo de las Unidades programáticas
Marcapasos y otros estimuladores eléctricos.
1.1 Sistema de conducción eléctrico normal.
1.2 Arritmiascardaacas.
1 .3 Principio de un marcapaso artiflcial.
'1.4 Electrodos y biocompatibilidad.
1.5 Bateria y pulso de salida.
Desfibriladores.
2.1 Píncrpro del funcronamiento del corazón
2.2 Arritmias cardiacas.
2.3 Desfibrilac¡ón y Card¡oversión.
2.4 Tipos de foma de onda de descarga.
2.5 Diagramas y circuitos.
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ESTRATEGIAS METODOLóGICAS

Presentación teórica con diferentes técnicas.
Resolución de ejerc¡cios teóricos y prácticos.

Clases práct¡cas de laboratorio.
Resoluc¡ón de ejercicios prácticos aplicando la teoría estudiada
Estudio dirigido.
Visitas programadas.

Aprcbada por Resatuc¡ót1 M 1720/06-00 Acla M100825/09/2017 del Consejo D¡rect¡va de la FP-UNA Pág¡na 2 de 3

2,6 AED'S.
3 Hemodiálisis.

3.1 Calidad delagua para Hemodiálisis.
3.2 Plantas de tratamieñto de agua.
3 3 Sistema de Osmosis lnversa.
3.4 T¡pos de diálisis.
3.5 Máquinas de hemodiálisis, principio de funcionamiento y daagramas.

3.6 DiálisisPeritoneal.
3.7 Cu¡dados, equipos y accesorios.

4 Fototerapia.
4.1 Bilirrubina e lctericia.
4.2 Tratamiento lum¡noso de la lctericia, expecko de luz.
4.3 Tipos de fototerapias.
4.4 Diagramas y circuitos.

5 UnidadElectroquirúrica(Electrobisturis).
5.1 Frecuencia de trabajo.
5.2 Definciones de:Corte, Mezcla y Coagulación.
5.3 Princ¡pio de funcionamiento.
5.4 Evolución de las UEQ's.
5.5 Placa REM@.

5.6 Utilización del gas Argón.
6 Bombas de infusión e infusor a jeringa.

6.1 Parámetros y pr¡ncipios básicos.
6.2 Diferencia entre infusor a jeringa y bomba de infusión.
6.3 Esquemas y circuitos.
6.4 Programación y alarmas.

7 Estufa de cultivo bacter¡ológica.
7-1 Rango de temperatura.
7.2 Principio de funcionamiento.
7.3 Diagramas y circuitos.

I Estufa de esterilización y secado.
8.1 Rango de temperatura.
8.2 .Princip¡o de funcionamiento.
8.3 . Diag.amas y circuitos.

9 lncubadoras.
9.1 Principios de fuñcionamiento.
9.2 Formas de pérdida de calor en el RN.

9.3 [¡odos de Control de temperatura.
9.4 Sensores de temperatura, tipos y colocación.
9.5 Tipos de incubadoras.
9.6 DiagraÍtas y circuitos.

'10 Setuocunas.
1 0. 1 Principios de funcionam¡ento.
10.2 l\¡odos de Control de temperatura.
10.3 Sensores de temperat!ra, tipos y colocación.
10.4 Tipos de servocunas.
10.5 Diagramas y c¡rcuitos.

11 Procesos de esterilización.
11.1 Concepto de esterilización.
11.2 Métodos de esterilización.
1'1.3 Etapas del proceso de esterilización.

12 Autoclaves.
12.1 Esterilización a vapor.
12.2 .Tipos de autoclaves.
'12 3 Pertes delautoclave.
12.4 Testigos para vapor.
12.5. Diagramas y circuatos.

12.6 Norma ISO 11.134.
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VII. - MEDIOS AUXILIARES

Pizarra, pinceles y borradores.
Equipo multimedia.
Componentes y partes de equipos.
Equipos y herramientas de laboratorio

VIII. - EVALUACIÓN

1 Requisitos para elexamen flnal:
1.1 Promedio de exámenes parciales, según lo establec¡do por la reglamentac¡ón vigente
1.2 Asistencia a práclicas de laboratorio: 100%.
1.3 Rend¡miento minimo en prácticas de laboratorio: 75%

2 Examen frnal:

2.1 Se aplicará una prueba escrita y una prueba práctica.
3 Calificación final:

3.1 Se aplacará elsistema de calificación establecido por la reglamentación vigente.
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